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粉末测试盒使用说明书 

概述 

 NH-A-1508 粉末测试盒，配合三恩驰 NH 系列电脑色差仪用来测量粉末的颜色数据。它主要由①盖板、

②粉末盒、③镜片、④压板、组成，如下图所示： 

 

使用步骤： 

⑴黑白板校正：将③镜片放入白板盒中，对 NH 系列色差仪进行白板校正，然后依照说明书进行黑板校

正。 

⑵装粉末：将待测粉末装入②粉末盒中间区域，如下图所示，并压实，确保粉末稍高粉末盒平面。 

⑶安装粉末盒：将装好待测粉末的②粉末盒放入①盖板中，盖上③镜片，确保镜片居中。 

⑷盖上压板：旋转④压板，将压板和①盖板连接稳固。 

⑸测量：将安装好的粉末测试盒，置于 NH 系列色差仪测量口径处进行测量（根据需要垫高仪器底部，

确保仪器在测量过程中稳固）。 

⑹后处理：测量结束，根据需要清洁粉末测试盒，如果有必要可以用酒精清洗，然后晾干，妥善保存。 
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