
适用范围：用于测量人体 （腋下）体温

使用说明书 附欧姆龙产品保证书

电子体温计
型号 MC-246

感谢您购买欧姆龙电子体温计。
您所购买的体温计能提供安全、准确和快速的温度读取。您可以从腋下测量体温。使
用此体温计不必担心玻璃破碎或水银的危害。请注意，您的体温受吸烟和饮食的影
响。使用欧姆龙 MC-246电子体温计前请先仔细阅读本使用说明书。我们建议您尝试
用体温计测量体温。这样，当您使用体温计时就会掌握技巧。如果您对体温有任何问
题，请咨询医生。

安全注意事项
在您开始使用之前请仔细阅读。
说明书中表示的警告记号和图例，其目的是为了使您能够安全及正确地使用
产品，并防止对您及他人造成危害或财产损害。（警告记号、图例及其含义
如下。）

关于警告记号的内容

物品损坏是表示有关房屋、家产以及家畜、宠物相关的损坏。

图例

安全建议
• 请勿使用体温计测量人体温度以外的任何温度。

• 请勿跌落体温计和收纳盒，或让其受到撞击或振动。

• 当体温计潮湿时，请勿将其存放在收纳盒内。应先用干布擦干。

• 运动、洗澡或饮食 30 分钟过后再测量体温。

产品组成

本体 [主要由输入部分（温度传感
器、开关）、输出部分（显示部分）
和中央处理器 （CPU）组成 ]

附属品

体温的测量方法

1. 按 按钮，接通电源，如右图

所示。
屏幕自动显示 37.0 ℃。
注意：
当图示 3显示温度不是
37.0℃，请参阅 “故障排
除”部分关于纠正措施的详
情。

2. 将体温计放于测量位置。

测量时使用腋下位置。
注意：
即使 “L”指示未能显示 （仅
显示温度时），也并非错误情
况。可照常测量体温。

3. 测量完成时，体温计将发出

[嘀 -嘀 -嘀 ]声三次。从测
量位置取出体温计并读取结
果。

蜂鸣器通知时间

注意：
• 蜂鸣器通知时间基于 23 ℃的环境温度的情况。

• 测量结果存在个体差异。

4. 关闭体温计并将其存放在收纳盒中。

注意：
• 读数将自动被存储。

• 尽管体温计将在使用后 30分钟或未使用 3分钟后自动关闭，仍应手动关闭以保存

电池电量。

显示上次体温

按 按钮显示最近一次测量的体温。
详情请参阅 “体温的测量方法”部分。

正确测量
如果测量方法不正确，则无法保证测量精度。

警告 表示错误使用时有发生人员死亡或重伤可能性的内容。

注意 表示错误使用时有发生人员伤害和物品损坏 可能性的
内容。

记号是表示强制

（必须遵守的事情）

记号是表示禁止

（不允许做的事情）

符号含义是 B 型应用部分 记号是表示注意
（包括警告 · 危险）

符号是电子信息产品污染控制标志。表示本产品的环保使用期限

为 10 年，并且可以回收利用，不应随意丢弃。不包括干电池。

警告

高烧或长时间发烧请就医，尤其是幼儿。

仔细阅读并按照说明书操作以确保准确的温度读数。请注意，温度读数受很
多因素影响，包括测量前强体力活动、饮用热饮或冷饮及测量方法。

测量期间请保持不动。

使用温度读数自行诊断很危险。有关结果的说明，请遵照医生的指导。自行
诊断可能会使病情恶化。
此体温计用于从腋下测量体温。请勿试图在口腔、肛门和耳朵等其他位置测
量体温，否则可能会导致读数错误且可能受伤。
将体温计存放在儿童拿不到的地方。请勿让儿童单独测量体温。儿童在无人
照管的情况下测量体温可能会受伤。
请勿将电池、电池盖放在儿童能够拿到的地方。儿童可能会吞食。如果儿童
吞食电池、电池盖，请立即就医。

请勿试图在体温计潮湿状态下测量，否则可能会造成读数不准确。

注意

请勿咬体温计。否则可能会导致本体破碎和受伤。

请勿试图拆卸或修理体温计。否则可能会导致读数不准确。
请勿试图焚烧电池。否则会爆裂。

更换电池时请注意极性（+ -）。否则可能会导致漏液、发热或爆裂，对本体

造成损坏。
3个月以上不使用体温计时，请取出电池。否则可能会导致漏液、发热或爆
裂，对本体造成损坏。

请勿在体温计附近使用手机。

请勿在有强静电或电磁场的地方使用体温计。否则可能会造成读数不准确，
并可能造成仪器故障。
请勿踩踏本体或收纳盒。
请勿试图通过将体温计的探测器浸入酒精或热水（水温超过 50℃）来消毒。

2010 2200089
0817-2009
23-2009

   9487137-3C 1. 收纳盒 2. 试用电池 （碱性纽扣电池 LR41）

3. 说明书 （附欧姆龙产品保证书）

4. 顾客服务一览表

5. 合格证

嘀

闪烁

指示持续点亮

所有显示符号
出现。

显示最近一次测
量的体温及 M指
示。（首次测量
时可能不显示体
温）

待用。

当 [℃ ]指示符
号闪烁时，说明
体温计已准备就
绪。

体温测量将开始
且 [ ℃ ]指示符
号将闪烁。

读数完成时，
[℃ ]指示符号
将停止闪烁且持
续点亮。

嘀 - 嘀 - 嘀

腋下：约 5 分钟

•
 30 

•

* 

-  -

•
•

• 将探测器端放在腋窝中央。

腋下用：

• 使用手臂轻轻向内施压，将探测器

端固定在手臂下。

转动体温计，使
显示部面向内。

体温计角度

与手臂的角度应

为 35-45 度。

• 如果是婴幼儿，请轻轻抓住其手臂防止移动。

测量前请保持腋窝合拢 5分钟以上，
可以使测量值更准确。
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电池的使用方法
电池：碱性纽扣电池 LR41（市售）

电池更换指示（ ）
如果体温计开启时出现电池更换指示，请更换电池。

错误显示

故障排除

保管和保养

规格

规格如有变更，恕不另行通知。

服务网络

保证书 / 保修卡

1. 使用硬币取下电池盖。

2. 取出电池。

3. 如图所示“+”

极面朝上放入
新电池。

4. 使用硬币将电池盖放回。

注意：
• 体温计配有试用电池。此电池可能无法提

供与新电池相同的寿命。

• 使用后的电池的废弃方法请依照您所在城

区的有关规定进行处理。

• 不要卸下电池盖上

的“O”形圈，否则

会使本体防水功能

失效，造成错误读数

和本体故障。

指示 原因 纠正措施

探测器的温度低于 32℃时
显示。

这并非错误，因此可以忽略并测量
体温。

探测器的温度高于 42℃时
显示。

冷却探测器，然后测量体温。

显示温度 环境温度超过 32℃时显示。
这并非错误，因此可以照常测量体
温。

问题 原因 纠正措施

读数差异很大

• 由于体温计的探测器放置于

不同位置 ,造成读数不同。
• 测量体温时体温计移动。

• 测量进行时张开着。

查看体温计是否放置于“正
确测量”所述位置。

按电源开关时，
显示区无任何显
示。

 电极颠倒。 取出电池并正确放置。

电池耗尽。
查看显示区是否显示 。

用新电池 （LR41）更换。

测量准备期间不
显示 [37.0℃]。

显示温度为 [36.9℃ ]至
[37.1 ℃ ]。

体温计可照常使用。

显示 [36.9℃ ]至 [37.1℃ ]
范围以外的温度，即使数次开
启和关闭体温计后亦然。

请拨打客户服务热线咨询。

请保持体温计清洁。
• 请勿使用强力水柱清洁体温计或将其长时间

浸泡在水中。
• 请用干净软布擦拭体温计。

• 使用酒精清洁体温计时，切勿碰到显示部分。

• 对于顽固污渍，请用蘸有水或中性溶剂后再

拧干的布擦拭体温计。最后用柔软干布擦拭。
• 请遵守以下事项以防损坏体温计。

–请勿使用苯、稀释剂、汽油或其他强溶剂

清洁体温计。
–请勿将感温区长时间浸泡在酒精中，或试

图用热水 （水温 50 ℃或更高）消毒。
–请勿使用超声波清洗来清洁体温计。

请将体温计存放于收纳盒中。
• 请勿将体温计存放在以下地方。否则可能

会损坏体温计。

–潮湿环境。

–高温、高湿或受到阳光直射的地方。取

暖设备附近区域、多灰尘或空气中盐

浓度高的环境。

–有倾斜、冲击或振动的环境。

–保管化学药品或存在腐蚀气体的环

境。

硬币
电池盖

电池

“+”标志面朝上。

“O”形圈

产品名称： 电子体温计

电源：
DC 1.5V ± 0.05V
（碱性纽扣电池
LR41 × 1个）

型号： MC-246

功率消耗： 0.1mW

探测器： 热敏电阻 测量方法 ： 实测

温度显示： 3 位数字显示，精确到 0.1℃。

测量精度：
± 0.1 ℃（32.0℃ ~ 42.0℃）

（在标准室温 23℃、恒温水槽中进行测量时）

测量范围： 32.0℃ ~ 42.0℃
使用温湿度： +5℃ ~ +40℃  ≤ 85%RH

运输和保存
温湿度：

-20℃ ~ +60℃  10%RH-95%RH

运行大气压力： 700hPa ~ 1060hPa
运输和保存大气
压力：

500hPa ~ 1060hPa

本体重量： 约 11g （含电池）

外形尺寸： 19.4 mm（宽）× 132.5 mm（长）× 10.0 mm（高）

电击保护： 内部电源，B 型应用部分

进液： 应符合 GB/T 21416-2008 中的 4.9.1的要求

消毒、灭菌方法： 按照制造商推荐方法

安全分类：
不能在有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混
合气情况下使用的设备

工作制分类： 连续运行

电磁兼容性： 1 组、B类设备

附件：
试用电池 （碱性纽扣电池 LR41 × 1个）、收纳盒、说明书（附欧姆龙
产品保证书）、顾客服务一览表、合格证、有毒有害物质或元素含有表
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