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声明
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按照美国和国际版权法的规定，未经 
Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面
许可，不得以任何形式或采取任何手段
（包括电子存储和检索或翻译成其他语
言）复制本手册中的任何内容。

手册部件号
G4556-97010

版本

第一版， 2011 年 1 月

美国印刷

Agilent Technologies, Inc.
2850 Centerville Road
Wilmington, DE 19808-1610 USA

安捷伦科技 （上海）有限公司
上海市浦东新区外高桥保税区
英伦路 412 号
联系电话：（800）820 3278

担保

本手册内容按 “ 原样 ” 提供，在将来的
版本中如有更改，恕不另行通知。而
且，在适用法律允许的最大范围内，
Agilent 不对本手册及其所包含的信息做
出任何明示或暗示的担保，其中包括但
不限于对适销性和对具体用途适用性的
暗示的担保。Agilent 不对因提供、使用
或执行本文档或其中所包含的信息而造
成的任何错误或任何意外或附带的损失
承担责任。如果 Agilent 与用户签有单
独的书面协议，且协议中涉及本文档所
含材料的担保条款与上述条款发生冲
突，则该书面协议中的担保条款具有优
先法律效力。

技术许可 
本文档中所述的硬件和 / 或软件是依据
许可提供的，且只能根据此类许可的条
款进行使用或复制。

权利限制说明 
如果在履行美国政府某项重要合同或转
包合同时要使用此软件，将以以下方式
提供并授权软件：DFAR 252.227-7014（1995 
年 6 月）定义的 “ 商业计算机软件 ” ；
FAR2.101 (a) 定义的 “ 商业项目 ” ； FAR 
52.227-19（1987 年 6 月）或任何同等机构
规定或合同条款定义的 “ 受限计算机软
件 ”。软件的使用、复制或公开必须遵守 
Agilent Technologies 的标准商业许可条款
的规定，美国政府的任何非 DOD 部门和
机构所拥有的权利不得超出 FAR 
52.227-19(c)(1-2)（1987 年 6 月）中定义的
“ 有限权利 ” 的范围。美国政府用户拥有
的权利不得超出 FAR 52.227-14（1987 年 6 
月）或 DFAR 252.227-7015 (b)(2)（1995 年 
11 月）中定义的 “ 有限权利 ” 的范围（适
用于所有技术数据）。
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1
简介

本文档介绍了 Agilent 7697A 顶空进样器系统、信息材料来源以及安装
步骤。 

图 1     配有 Agilent 7697A 顶空进样器和 7693A 自动进样器的 7890A 气相色

谱仪
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信息材料来源

除此文档之外， Agilent 还提供了几个学习产品，这些产品描述如何安
装、操作和维护 7697A HS 及其故障排除。可在仪器附带的 Agilent 
Technologies GC 和 GC/MS 硬件用户信息和仪器实用程序 DVD 上找到
这些信息。

有关当前 Agilent Technologies 气相色谱仪、质量选择检测器和 GC 进样
器的联机帮助、视频和手册都可以在仪器附带的 Agilent GC 和 GC/MS 
硬件用户信息和仪器实用程序 DVD 上找到。还包括您所需要的信息的本
地化版本，比如：

• 现场培训信息

• 安全与规范指南

• 现场准备信息

• 安装信息

• 操作指南

• 维护信息

• 故障排除详细信息
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现场准备工作手册

从此处开始。现场准备工作 手册列出了安装和设置顶空进样器所需的所有部件和
要求。

安装和首次启动

安装和首次启动 手册介绍成功安装和校验系统中的顶空进样器所需的所有步骤。

安全手册

在使用顶空进样器之前以及在任何需要时阅读安全 手册。安全 手册介绍在安装
和使用顶空进样器时要遵守的重要安全预防措施，并介绍重要规范信息。

现场培训指南

现场培训 指南介绍如何通过 Agilent GC 化学工作站软件来使用顶空进样器。它还
介绍如何设置方法以及运行样品序列。Agilent 可在数据系统之间共享其仪器控制
技术，因此 Agilent 的其他数据系统的用户也可以在此手册中找到有用的信息。
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操作指南

操作 指南介绍对顶空进样器进行日常操作所需的典型硬件和软件任务。使用此手
册可以熟悉使用仪器和软件，并查找消耗品 （如样品瓶、样品瓶标签、瓶盖等）
的部件号。

高级操作指南

方法开发人员应使用高级操作 指南了解顶空进样器的完整功能。独立用户（没有 
Agilent 数据系统控制权的用户）可在此指南中了解所有面板键盘功能。本指南还
介绍了以下几个方面的步骤和概念，如配置、节能、高级方法开发、如何将方法
转换为其他型号顶空进样器以及怎样使用 7697A 早期维护反馈（EMF）功能。

维护手册

如果需要，可参考维护 手册以获得日常维护计划以及所有相关的用户维护步骤。
维护 手册还包括用户可更换部件的完整列表。

故障排除手册

如果需要，可参考故障排除 手册以获得提高性能以及更正与进样器相关的色谱图
问题的提示和步骤。 
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Agilent 7697A 顶空进样器

G4557A （111 样品瓶型号）前视图
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G4557A （111 样品瓶型号）后视图
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2
安装摘要

以下是 Agilent 7697A 顶空进样器 安装步骤的简要概述。有关详细说
明，请参见 Agilent GC 和 GC/MS 硬件用户信息和仪器实用程序 DVD 中
的 Agilent 7697A 安装和首次启动 指南。
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安装摘要

1 打开包装。

2 放置在工作台上。
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3 安装电源配置插头。

4 安装样品盘（111 样品瓶型号）和样品瓶架。
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5 连接缆线。

6 连接气体管线。

8121-0940

G1530-60930

气体流 建议的起始供给压力

样品瓶加压 410 kPa (80 psi)

载气 （如果使用可选的 G4562A 7697A 
载气 EPC 模块附件）

410 kPa (80 psi)
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7 安装和连接传输线。

8 打开电源。
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9 设置 IP 地址。

10 配置。

OPTIONS
Calibration                   
Communication < 

            

            CONFIG            
Default                       
Loop Volume (ml)        
0.000  
Carrier  
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11 调用校验方法。

  STORED METHODS        
Default                       
Checkout < 
Qualification                  
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12 准备样品并将样品瓶装入样品盘。

1

(1)

(2)

(3)

1

2

3

4

5

7

1

2

1

G4556A G4557A
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13 运行。比较结果。
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